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òSEGURIDAD Y EFECTOS 

ADVERSOS RELACIONADOS CON 

LA ADMINISTRACIÓN DE 

VACUNASó 

Inmaculada Sáez López 

ARABAKO ZAINTZA EPIDEMIOLOGIKOAREN UNITATEA 

UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ÁLAVA 
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Listado de Verificación 

de Seguridad Vacunal  

La mejor manera de dar 
respuesta a un evento 
que se pude producir en 
el proceso de vacunación 
es evitar que se 
produzca  

LISTA DE 
VERIFICACIÓN  









Comprobación de la temperatura  máxima y mínima  
al principio y final de la jornada. Entre +2 ºC y +8 ºC  

Realizar el registro  

En el caso de que la temperatura esté fuera de rango, 
mover el termostato del termometro asegurando que 
se mantenga entre +2 ºC y +8 ºC para garantizar el 
mantenimiento de la  cadena de frío  

Tras verificar una modificación de la 
temperatura se debe esperar al menos 
1 hora antes de realizar una nueva 
comprobación  



Registradores continuos de Tª 




